（一）采购项目需求一览表：
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	服务年限
	最高限价（总价）

	1
	全自动凝血分析仪
	法国思塔高
	STACOMPACT
	年
	2
	7.9332万

	备注：投标人在投标报价中，单项设备维保投标报价不得超出单项设备维保最高限价，其投标时的单项设备总金额应包含实际实施所引发的一切费用，包含安装费、运输费、保险费、装卸费、零配件、标配工具、商检费、税费等。若有超出单项设备最高限价的，视为无效投标处理。




全自动凝血分析仪
	使用科室
	设备名称
	品牌
	规格型号
	序列号
	服务期限
	最高限价
(万元)

	检验科
	全自动凝血分析仪
	法国思塔高
	STACOMPACT
	2553
	[bookmark: _GoBack]2年
	7.9332万


1、维修保养服务
（1）中标人须承诺在本项目维修保养服务范围内出现影响仪器的事故，则依据事故性质，提供7天24小时全天候在线技术支持、操作指导、故障排除等所有协助；故障无法解决中标人派遣一名技术人员到用户的操作现场，使仪器正常运转，相关费用均由中标人承担。在更换零件送达用户，但思塔高技术人员不在场的情况下，用户须严格按照思塔高的说明安装上述更换零件。
（2）响应时间：中标人在接到用户要求协助的通知后2个小时内响应，响应方式为向用户告知任何已确定的仪器故障原因和可能解决上述故障问题的方案。若通过热线服务仍无法排除故障，中标人应在接到用户要求协助的通知后24小时内安排技术人员上门排除故障。一旦中标人向用户告知上门维护的具体时间，用户应采取一切必要步骤和措施，以便于约定的维护时间进行维修保养服务。
（3）维修时间：在技术人员上门排除故障的情况下，中标人承诺零件已在用户现场备妥后24小时内维修完仪器。维修时间的任何延长将导致本项目服务期延长相同的时间。
▲（4）中标人每年须提供至少两次预防性保养；
（5）中标人须提供不限次数的维修保养工作；
（6）中标人为每次维修保养提供所需的所有零配件，费用由中标人承担。

